INSTRUKCJA OBStUGI

Podpodrka czterokotowa stalowa
Kod produktu TGR-R RS 881

1. Wykonanie

Podporka czterokotowa, sktadana wykonana z ramy stalowej
malowanej proszkowo. Wyposazona w hamulce z zaciskiem
postojowym, siedzisko ze zdejmowang tacka oraz koszyk. Posiada
petne gumowe kota o srednicy 8" oraz regulowane na wysokos¢ ragczki
zakonczone anatomicznymi uchwytami.

Zestaw zawiera:
e Rame podpdrki wraz z siedziskiem
e Dwa uchwyty z hamulcami B
e Koszyk ”-,—['3-5\
e Tacke 1T b~
e Sruby blokujace- 2 szt. ;
Elementy podporki: fl ey
a. uchwyt ;‘% '
b. hamulec _ I.-"J,{_._
c. sruba blokujgca 1AL /d
d. blokada sktadania ramy ~—~.m
e. zawias poprzeczny e 5
f. siedzisko i O
g. uchwyt na kule A\ )
h. gérna regulacja hamulca { 1—' | | e
i. dolna regulacja hamulca L g 4 . S

2. Zastosowanie

Podpdrka czterokotowa jest sprzetem pomocniczym, przeznaczonym
dla osdb o obnizonej sprawnosci ruchowej, ktére potrzebujg stabilnego
podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest takze dla osdb

starszych, jako pomoc w utrzymaniu réwnowagi, poprawy komfortu
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poruszania sie i zapewnienia bezpieczenstwa przed upadkiem.
Zastosowanie podporki wptywa pozytywnie na powrot do aktywnosci
0s6b majacych problemy z lokomocjg lub pionizacjg. Gwarantuje lepsza
stabilnos¢, podparcie i bezpieczenstwo podczas chodzenia.

3. Montaz
Roztozenie i ztozenie podporki

e W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowaé uchwyty w otworach
montazowych na odpowiedniej wysokosci dokrecajac Ssruby
blokujgce. Os uchwytow powinna by¢ ustawiona rownolegle do
tylnych kot a linki hamulcédw powinny znajdowac sie z przodu.

e Podpodrke nalezy roztozy¢ poprzez docisniecie belki poprzecznej
znajdujacej sie pod siedziskiem, tak aby zawiasy znajdujace sie na
zewnetrznych stronach podpodrki byty catkowicie roztozone.

e Koszyk nalezy zawiesi¢ w czesci przedniej, ponizej siedziska
podporki.

e Tacke mozna zamontowac na siedzisku tak, aby zaczepy tacki
znalazty sie w otworach montazowych.

e Nalezy zdjg¢ plastikowe ochraniacze z kot.

e Aby ztozy¢ podpdrke do transportu nalezy w pierwszej kolejnosci
uruchomi¢ hamulec postojowy, energicznie pociggajac za uchwyt
w doét. Nastepnie nalezy jednoczesnie docisng¢ blokade sktadania
podporki znajdujaca sie po prawej stronie ramy i pociggnac¢ do
gory za belke poprzeczng. Mozna zdemontowac koszyk oraz tacke.

Funkcja hamulcéw

e Aby zatrzymaé podpdrke nalezy pociggnag¢ uchwyt hamulca do
gory w kierunku uchwytu, nastepnie przytrzymac.

e W czasie postoju lub korzystania z siedziska nalezy zablokowad
hamulec zaciskiem postojowym pociggajgc uchwyt hamulca w déf.

e Aby zwolni¢ hamulec nalezy pociggna¢ uchwyt hamulca w goére.

Regulacja wysokosci uchwytow
Aby wyregulowaé wysokos¢ uchwytow, nalezy odkreci¢ sruby blokujgce
znajdujgce sie na zewnetrznych stronach ramy, wybraé¢ odpowiednia
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wysokos¢ rurki i ponownie dokreci¢ sruby blokujgce. Uchwyty nalezy
ustawi¢ na tej samej wysokosci.

Regulacja hamulcow

Gorna regulacja hamulca: Nalezy odkreci¢ uchwyt linki, podciggnac ja
na odpowiednig odlegtos¢ i nastepnie zablokowaé za poprzez
dokrecenie Sruby zaciskowej. Dolna regulacja hamulca: Nalezy za
pomocy klucza pfaskiego poluzowaé srube mocujgcy, pociggnac za
czarng linke hamulca tak, aby wyregulowac naprezenie linki nastepnie
dokreci¢ srube mocujaca.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokos¢ catkowita 57 cm
Gtebokos¢ catkowita 65 cm
Wymiary siedziska 38cmx16cm

Wysokos¢ siedziska od podtoza 60 cm
Regulacja wysokosci uchwytéw 75-98 cm

Waga 10,8 kg

Max obcigzenie 135 kg

Max obcigzenie koszyka na zakupy 12 kg

Kolor ramy ciemnoniebieski

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialnosci za
niewtasciwe korzystanie z podporki, nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

e Rame podpodrki nalezy czysci¢ wilgotng szmatkg, a nastepnie
doktadnie osuszyc.

e Nie nalezy uzywac¢ ostrych srodkéw polerskich, gdyz grozi to
zniszczeniem powtok zabezpieczajgcych.

e Nalezy na biezgco usuwac zanieczyszczenia z ruchomych elementow

podpdrki (zawiaséw, Srub zaciskowych, blokad).
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7. Dane dotyczace gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszg firme objete sa
gwarancjg, ktorej warunki zostaty opisane w karcie gwarancyjnej, jaka
otrzymali Panstwo w momencie zakupu. Chcielibysmy jednoczesnie
zwroci¢ uwage, ze do celéw gwarancyjnych nalezy zachowa¢ dowdd

zakupu (paragon lub fakture).

8. Oznaczenia
REF Numer
referencyjny d

LOT Numer serii &I

SN Numerseryjiny |MD

& Uwaga DI

Producent
Data produkgji
Wyrdéb medyczny

Zapoznaj sie z instrukcja

c € Producent dokonat oceny zgodnosci z wymogami
zasadniczymi dotyczacymi wyrobow medycznych.

Catos¢ oferty dostepna jest dla Panstwa u naszych dystrybutoréw.

Dowiedz sie wiecej na www.timago.com

Dziekujemy za wybor Timago!

Timago International Group

Spotka z 0.0. i Spétka — Spoétka komandytowa

ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biata, Polska

T.:+48 33 499 50 00
F.: +48 33499 50 11
E.: info@timago.com

C€ [mp
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